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Отримано залежність методичної похибки визначення загальної концентрації домішок 
у водному середовищі і на цій основі мінімізовано сумарну похибку вимірювання 
комп’ютерних ультразвукових ІВС 
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Вступ. Постановка проблеми 
Оперативний моніторинг водного середовища передбачає  спостереження у 
реальному часі за параметрами окремих об'єктів у районах аварій і зонах над-
звичайної екологічної ситуації, а також прийняття рішень щодо їх ліквідації.  
Відомі зараз інформаційно-вимірювальні системи (ІВС) контролю вод [1-4] 
мають низьку оперативність, часову та просторову роздільну здатність, точ-
ність, чутливість та надійність. Все це зумовлює необхідність розроблення ав-
томатизованих ІВС з покращеними метрологічними характеристиками для опе-
ративного визначення параметрів водного середовища.  
На даний час кількість забруднювальних речовин у воді досягає сотень ти-
сяч. Селективні вимірювальні засоби можуть визначати лише один компонент  
забруднення. Тому для оперативного визначення стану водного середовища   
доцільно використовувати інтегральні параметри. Критерієм забруднення є за-
гальний вміст неорганічних та органічних домішок у воді.  
 
Постановка задачі 
У праці [5] введено новий інтегральний інформативний параметр – загальну 
концентрацію домішок у воді та розроблено новий інваріантний до температу-
ри метод її визначення, який передбачає вимірювання параметрів ультразвуко-
вих сигналів у еталонному та досліджуваному середовищах.    
У статті [6] описано метод підвищення точності ультразвукової 
інформаційно-вимірювальної системи (ІВС) для оперативного екологічного 
моніторингу   водного середовища, в основу якого покладено вимірювання ча-
сових параметрів ультразвукових багаторазово відбитих сигналів у двох ета-
лонних та досліджуваному середовищах. 
Структурну схему ультразвукового каналу ІВС  [2] наведено на рис. 1. 
Концентратомір працює так. Iмпульси з частотою відліків f0 запускають генера-тор зондування 6. Електричний імпульс зондування через комутатори 3 і 3’ 
надходить на обернені акустичні перетворювачі 2, 2’ і 2’’, які перетворюють 
його в акустичні імпульси. Ці імпульси поширюються в досліджуваному та 
двох еталонних середовищах на базі L, багаторазово відбиваються від 
відбивачів 1, 1’, 1’’ і обернених акустичних перетворювачів 2, 2’ і  2’’,  посту-
пово загасають за амплітудою. 
Кожного разу при відбиванні від перетворювачів 2, 2’, 2’’ частина енергії звуко-
вого імпульсу перетворюється в електричні сигнали, які через комутатори 3, 3’, 3’’ 
надходять на входи схеми вимірювання часових інтервалів 4 та часу поширення 
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звуку в еталонному середовищі 5. На виході блоків 4 та 5 формуються часові 
інтервали Tх і Те, які визначають лічильниками імпульсів 8 і 8’, куди надходять імпульси еталонної частоти f0 з генератора 7. Ці дані заносять у мікроконтролер 9. 
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 Рис. 1. Структурна схема  акустичного каналу, де: 1, 1’ , 1’’- відбивачі; 2, 2’, 
2’’ - акустичні сенсори; 3, 3’ , 3’’- комутатори; 4 - блок вимірювання часових 
інтервалів; 5’ і 5’’ - блоки вимірювання часу поширення звуку в еталонних се-
редовищах; 6 - генератор зондування; 7 - кварцовий генератор; 8, 8’, 8’’  - лічи-
льники; 9 - мікроконтролер 
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Метою роботи є аналіз методичної похибки вимірювання загальної    кон-
центрації домішок у воді. 
 
Аналіз методичної похибки вимірювання загальної концентрації   до-
мішок у воді 
Візьмемо повний диференціал виразу (1), у результаті отримаємо 
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відносної методичної похибки вимірювання загальної концентрації домішок у 
воді δ від середнього квадратичного відхилення σTv, яка має вигляд 
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де ΔT1, ΔT2, ΔTv – абсолютні похибки вимірювання часових інтервалів,   відпо-відно, T1, T2, Tv.  Побудовано (рис. 2) залежності δ від σTv при різних значеннях α та при С1=0,1 та С2=0,9. При α>3 та ΔT1=ΔT2=ΔTv=ΔT=10-3 похибка вимірювання   концентрації не перевищує 5 % у діапазоні σTv від 0,2 до 1. Зі зменшенням     похибки ΔT=10-4 та при С1=0,1 та С2=0,9 похибка вимірювання концентрації 
(рис. 3) не перевищує 1 % у діапазоні σTv від 0,2 до 1. Зі зменшенням похибки ΔТ=10-5 та при С1=0,1 та С2=0,9 похибка вимірювання концентрації (рис. 4) не перевищує 0,12 % у діапазоні σTv від 0,2 до 1. При розрахунку залежностей прийнято, що похибки вимірювання концентрацій С1 і С2 мають значення по-рядку 10-5 і тому ними можна знехтувати. 
При використанні алгоритмічних методів підвищення точності, до яких 
відноситься і метод зразкових сигналів, через додаткові вимірювальні цикли 
може підвищуватися випадкова складова похибки, а також зменшується швид-
кодія ІВС, але у багатьох практичних випадках зменшення швидкодії ІВС не 
суттєво, а статистичним усередненням, що здійснюється тією ж мікро-ЕОМ, 
можна добитися зменшення і випадкової складової похибки. 
Отже, використання додаткового вимірювального каналу та методу зразкових 
сигналів дає змогу зменшити на порядок похибки вимірювань  концентрації рідин. 
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 Рис. 2. Залежність δ від σTv при ΔТ=10-3. 
 
 Рис. 3. Залежність δ від σTv при ΔТ=10-4 
 Рис. 4. Залежність δ від σTv при ΔТ=10-5 
 
Вісник НТУУ “КПІ”. Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. – 2010. – Вип. 39                             79 
Аналітичне та екологічне приладобудування 
 
80                         Вісник НТУУ “КПІ”. Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. – 2010. – Вип. 39 
Якщо залежність між часовими параметрами та інтенсивністю              
випромінювання нелінійна, то її апроксимують лінійними ділянками, ІВС буде 
мати тоді К+1 каналів, де К – число ділянок кусково-лінійної апроксимації. 
 
Висновки  
Отримано залежність методичної похибки визначення загальної концентра-
ції домішок у водному середовищі і на цій основі мінімізовано сумарну похиб-
ку вимірювання комп’ютерних ультразвукових ІВС.  
На основі отриманих теоретичних результатів доцільно  розробити методи-
ку проектування багатоканальної комп’ютерної ІВС визначення параметрів 
водного середовища, що дасть змогу автоматизувати роботу, розширити її 
функціональні можливості, підвищити точність вимірювань, організувати пере-
давання даних на ЕОМ, суттєво зменшити розміри та масу апаратури. 
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Pоманюк А.В. Анализ методической  по-
грешности измерения общей концентра-
ции примесей в воде. 
Получена зависимость методической по-
грешности измерения общей концентрации 
примесей в воде и на этом основании мини-
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рения компьютерных ультразвуковых ин-
формационно-измерительных систем. 
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